Controlul preciziei de identificare bacteriană

a softului ABIS 6
Au fost analizate o serie de caractere biochimice pentru 12 tulpini bacteriene de referinţă, ATCC. Au fost comparate rezultatele date de către ABIS 6 si APILAB Plus (BioMerieux). 

	Tulpina
	ABIS 6
	APILAB Plus
	Comentarii

	Streptococcus equi subsp. zooepidemicus

ATCC 700400
	Streptococcus equi subsp. zooepidemicus 89%, primă opţiune
	Streptococcus equi subsp. zooepidemicus

99,9%
	20 teste din 20 analizate de APILAB;

20 din 28 de ABIS

	Streptococcus uberis

ATCC 700407
	Streptococcus uberis 72%, primă opţiune
	Streptococcus uberis

99,9%
	19 teste din 20 analizate de APILAB;

17 din 28 de ABIS

	Bacillus polymyxa

ATCC 43865
	Bacillus polymyxa

94%, primă opţiune
	Bacillus polymyxa

97%
	49 teste din 49 analizate de APILAB;

16 din 29 de ABIS

	Providencia alcalifaciens 

ATCC  9886
	Providencia alcalifaciens 91%, primă opţiune
	Providencia alcalifaciens 

99,9%
	60 teste din 60 analizate de APILAB;

29 din 47 de ABIS

	Escherichia coli 

ATCC 25922
	Escherichia coli

89%, primă opţiune
	Escherichia coli

99,9%
	22 teste din 27 analizate de APILAB;

22 din 47 de ABIS

	Enterobacter cloacae

ATCC 13047
	Enterobacter cloacae 92%, primă opţiune
	Enterobacter cloacae

95,1%
	22 teste din 27 analizate de APILAB;

20 din 47 de ABIS

	Proteus mirabilis

ATCC 35659
	Proteus mirabilis

86%, primă opţiune
	Proteus mirabilis

99,1%
	22 teste din 27 analizate de APILAB;

20 din 47 de ABIS

	Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae

ATCC 35657
	Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae

95%, primă opţiune
	Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae

97,1%
	22 teste din 27 analizate de APILAB;

20 din 47 de ABIS

	Pseudomonas aeruginosa

ATCC 27853
	Pseudomonas aeruginosa

95%, primă opţiune
	Pseudomonas aeruginosa

99,9%
	21 teste din 21 analizate de APILAB;

8 din 15 de ABIS

	Staphylococcus xylosus

ATCC 700404
	Staphylococcus xylosus

79%, primă opţiune
	Staphylococcus xylosus

99,9%
	21 teste din 21 analizate de APILAB; 20 din 48 de ABIS

	Staphylococcus lentus

ATCC 700403
	Staphylococcus lentus 

76% 


	Staphylococcus lentus

99,8%
	21 teste din 21 analizate de APILAB 20 din 48 de ABIS

	Staphylococcus capitis

ATCC 35661
	Staphylococcus capitis 

89%, primă opţiune
	Staphylococcus capitis

99,4%
	21 teste din 21 analizate de APILAB; 19 din 48 de ABIS


Procentul maxim de probabilitate pentru o tulpină identificată de către ABIS 6 este de 95%, iar pentru APILAB Plus de 99,9%. In ambele cazuri precizia identificarii  depinde direct de numărul de teste analizate. 

In 11 cazuri din 12 ABIS 6 a avertizat că numărul de teste introduse pentru analiză este insuficient.

Datorită diferenţelor dintre bazele de date ale celor 2 softuri, unele teste cerute de către APILAB Plus nu au fost luate in considerare de către ABIS 6, de asemenea, unele teste ale ABIS 6 nu au fost cerute de către APILAB Plus, fapt ce explică eventuale diferenţe ale procentului de identificare.

Toate cele 12 tulpini ATCC analizate au fost identificate corect şi clasate ca primă opţiune de către ABIS 6, cu o probabilitate între 72% şi 95% 

Toate tulpinile au fost identificate corect de către APILAB, cu o probabilitate de peste 95%.

Identificările lui ABIS 6 au relevat o precizie mai mică decît ale APILAB Plus, aceasta şi datorită unui număr mai mic de teste analizate de către ABIS 6 (17-19, in medie, fata de 20-22).

Concluzii 

      ABIS 6 poate identifica o tulpină bacteriană corect şi cu precizie ridicată, dar necesită ca un număr cat mai mare de teste să fie analizate, cu cît mai multe, cu atît mai sigură identificarea. Rezultatul obţinut nu ar trebui validat dacă programul avertizează asupra numărului insuficient de teste.


Avantaje

Spre deosebire de Apilab care analizeaza strict testele efectuate cu galeriile proprii, operatorul ABIS are la dispozitie un numar suficient de mare de teste din care poate alege pe cele mai simple sau mai usor de efectuat in laboratorul sau, in orice combinatie.

 
Baza de date, respectiv capacitatea de identificare  Apilab, este limitata de posibilitatile celor ~ 20 teste ale kitului, pe cand baza de date ABIS cuprinde toate speciile incluse in "Bergey's Manual of Determinative Bacteriology" editia a  9-a  si un numar de peste 40 de teste biochimice; (Ex. Haemophilus parasuis nu exista in baza de date Apilab, pentru ca necesitatea de factor V nu este testata de catre kitul API 20 NE, deci nu poate fi identificat decit cu ABIS 6 care analizeaza si acest caracter).


In plus, ABIS 6 ofera informatii cu privire la ecologia si patogenitatea tulpinii identificate.

